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LED Modül IP Rakor Rakor

(LED Module) (IP gland) (gland)

Tablo 1.0 ve Tablo 1.1'de ki gereklilikler Müşteri tarafından sağlanmıştır.

The requirements in table 1.0 and table 1.1 are provided by the customer.

IESNA LM79-08 DENEY RAPORU

IESNA LM79-08 TEST REPORT

1.1 DGC Bileşen Listesi

SINIF I

CLASS I

Kentsel Aydınlatma Armatürü

Urban Lighting Luminaire

Sınıf

1.0 DENEYDEN GEÇİRİLEN CİHAZIN ÖZELLİKLERİ 

(Class)

(Light Source)

Gerilim/Frekansı

(Ratings)

(Equipment Under Test's)
TABLO 1.0

(TABLE 1.0)

 NICHIA- NVSW219F-V2

This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory.Testing reports without signature and seal are not valid.

(Model)

Sertifika

(Certificate)

Bu rapor laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.

XLG-75-L-AB

Model TLS-001-

10545146NC35-

12-T1-6CN
 NVSW219F-V2

100-240V AC / 50-60 Hz

DGC Adı

(EUT Name)

Tür/Model

(Type)

Işık Kaynağı

BAYLED ELA SERIES -46W-4K-70Ra 

List Of Test Component

Kullanılan Bileşen

(Using Component)

Markası 

(Brand)

Driver

TABLO 1.1

(TABLE 1.1)

 NICHIA TD Elektronics

Sürücü

LED

 MEANWELL

LENS

 ORTACLIMBUS

 TLS12NI-

W71L173-STL-V-

M2M3-IP

 M12x1,5

TTAF

WPI-0302M16
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       - İşaretli kutu, deney raporunda kullanılan  standartları gösterir.

(The marked box indicates that the listed standards are applicable for this report.)

      - Boş kutu, deney raporunda kullanılmayan cihaz, standart ve koşulları gösterir.

Deneye girecek ürün "Baytaş Aydınlatma İmalat Proje Taahhüt San. Tic. Ltd. Şt i" 

tarafından laboratuvara teslim edilmiştir.                                                                                                                         

The product that will enter the experiment has been delivered to the laboratory by 

"Baytaş Aydınlatma İmalat Proje Taahhüt San. Tic. Ltd. Şti"

Deneye girecek ürüne karar kuralı ugulanmamıştır.                                                                                                        

'The decision rule for the product to be tested has not been applied.

 Rapor  no 23T019008N2920/06'lu IESNA LM79-08  Deney Raporu 13 ile 16 sayfaları 

arası  fotoğraflar numune için geçerlidir.                                                                                                         

IESNA LM79-08 Test Report No 23T019008N2920/06 ;valid for the sample from page  

of 13 and 16.              

IESNA LM79-08 DENEY RAPORU

IESNA LM79-08 TEST REPORT

* Feragat beyanı/ Disclaimer:

Bu rapor laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.

This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory.Testing reports without signature and seal are not valid.
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Mahfaza- DGC'nin deneye tabi tutulan kısmı

(Enclosure- Applied part of the EUT )

1.2 EK BİLGİ

(EUT-Equipment under test)

*Sonuçların teslim alınan numune için geçerli olduğuna dair beyan/ 

Statement that the results are valid for the sample received:

*Karar kuralının açık tanımı/Definition of Decision Rule: 

DGC - Deneyden geçen cihaz

(Definition and Definations of Symbols Used in This Test Report )

 (The empty square indicates that the listed  standards are not applicable for this report.)

1.3 DENEY RAPORUNDA KULLANILAN SEMBOLLERİN TANIMLARI VE TANIMLAR

(*Uygulanabilir/gerekli olduğunda doldurulacak)(* Applicable / to be completed when necessary)
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İlgili Standart(lar)

related standart(s)

AB-0678-T

23T011008N1820/06

06-23

IESNA LM79-08 DENEY RAPORU

IESNA LM79-08 TEST REPORT

IESNA LM79-08:2008

1.4 Deney Standartları 

(Test Standards)

GWINSTEK

This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory.Testing reports without signature and seal are not valid.

  Kalibrasyon        

1 02-ELK YOKOGOWA

3 02-OPT SENSİNG

Sıra 

(No)

Cihaz Adı              Markası  

   (Equipment Name)

08/2022

11/2022

(Brand Name)

Seri No 

(Serial Number)

1.5  Test Ekipman Listesi 

(List of Test Equipment)

         (Calibration Date)

Bu rapor laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.

11/2022

91KC26654

01-OPT SENSİNG GMS-2000

SL-300

08/2022

2

GEQ1422094 15-ELK
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1.6  DENEY SONUÇLARI

AB-0678-T

22T022080N06220/06

06-23

IESNA LM79-08 DENEY RAPORU

IESNA LM79-08 TEST REPORT

TEST RESULTS and CONDITIONS

Ölçülen Güç
45.508 W

(Measured Power)

Işık Kaynağı
NICHIA- NVSW219F-V2

(Light Source)

Işık Akısı
6829.73 lm

(Luminous FLux)

Etkinlik Faktörü
150.08 lm/W

(Efficiency Factor )

Maksimum şiddet açısı
C=280.0 γ=67.0

Angle Of Maximum Intensity

1.7 ORTAM ŞARTLARI ve KOŞULLARI

Işık Çıkış Oranı

(Light Output Ratio)

Işık Şiddeti
3724.138  cd 

(Luminous Intensity)

Işık Çıkış Açısı
C280plane: 144.67⁰

(Light Beam Angle)
Güç Faktörü

Bu rapor laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.

This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory.Testing reports without signature and seal are not valid.

Akım 
0.215 A

Current

Hava Akş.

Deney Sonucunun Özeti/ Dip Not:

Summary of testing result / Foot note:

' 23T019008N2920/06 test raporu sadece sadece "BAYLED-ELA" ürünü için yapılmıştır. Üretici diğer ürün 

serilerinin montaj tipe göre değiştini ve kullanılan komponent aynı olduğunu beyan etmiştir ve üretici ayniyet 

beyanı ektedir. EK-1                                                                                                                                                                                                  

The test report  23T019008N2920/06 was made only for the product "BAYLED-ELA".The manufacturers' has been 

declared that the other product lines vary according to the mounting and that the component used is the same ,and 

the manufacturers' declaration of intent is attached.ANNEX-1

O m/sn
Air Mvmt.

Voltage

[C0 180]Left=38.7 Right=21.5

[C90 270]Left=6.5 Right=136.5

Sıcaklık 
25.2 ⁰C

Temperature

Nem
% 44.2 Rh

Humidity

Gerilim
220.240 V 

(Power Factor)
0.962 pf

Saray Mahallesi 205. Sokak 

No:4  06980  

Kahramankazan / ANKARA -

DRF-25 (Rev0 23/09/2019) 6/20



AB-0678-T

23T011008N1820/06

06-23

IESNA LM79-08 DENEY RAPORU

IESNA LM79-08 TEST REPORT

This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory.Testing reports without signature and seal are not valid.

Bu rapor laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.

TEST RESULTS and CONDITIONS

1.6  DENEY SONUÇLARI
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TEST RESULTS and CONDITIONS
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TEST RESULTS and CONDITIONS
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TEST RESULTS and CONDITIONS
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AB-0678-T
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1.6  DENEY SONUÇLARI

45.508 W

IESNA LM79-08 DENEY RAPORU

IESNA LM79-08 TEST REPORT

(x,y) color koordinate

(Measured Power)

(x,y) renk koordinatları

TEST RESULTS and CONDITIONS

Ölçülen Güç

(x;y)=(0.3740,0.3651)

Renksel Geriverim İndisi(R1-R15)

(Colour Rendering Index)(R1-R15)

Baskın Dalga Boyu (λd)

(Dominant Wavelength(λd)

Sıcaklık 

Temperature

İlişkilendirilmiş Renk Sıcaklığı

(Correlated Color Temp.)

This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory.Testing reports without signature and seal are not valid.

Hava Akş. 
0 m/sn

 Air Mvmt.

Akım  
0.215 A

(Current)

Deney Sonucunun Özeti/ Dip Not:

Summary of testing result / Foot note:

-     

581 nm

74,3 Ra

4097  K

Bu rapor laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.

Nem
% 44.2 Rh

Humidity

1.7 ORTAM ŞARTLARI ve KOŞULLARI

25.2 ⁰C
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TEST RESULTS and CONDITIONS
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Ön/Front

Yan/Side 

Arka/Back

İç tarafı/Interior

Bileşenleri/Component

Mahfaza/Enclosure

Ön/Front

Yan/Side 

Arka/Back

İç tarafı/Interior

Bileşenleri/Component

Mahfaza/Enclosure
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(Photos of EUT)
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Bu rapor laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.

This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory.Testing reports without signature and seal are not valid.
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